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Tibbi Cihaz Sistemimiz 
halen eski HBYS 

üzerinden 
kullanılmaktadır.  Tıbbi 
Cihaz modülüne giriş 

yapmanız 
gerekmektedir.



Programa Giriş Yapıldığı anda (default 30 gün), yetkili olduğunuz bölüm, birim, anabirim e göre kalibrasyon zamanı yaklaşan 
cihazlar ve planlanan kalibrasyon tarihleri listelenmektedir. Gereksinim duyanlar; Bu ekrandan üstteki resimde 100 olarak 

görülen alandan, kalibrasyon tarihine belirtilen gün kadar kalanlar şeklinde düzenleme/değişiklik de yapabilecektir.



Uyarı/bilgilendirme ekranını programı kullanım anında da görmek isterseniz, Tıbbi Cihaz Modülü içindeki ERKAM 
menüsünde yer alan Bilgilendirme İşlemleri seçeneğinden yine uyarı bilgilendirme ekranına ulaşılabilmektedir.



Kalibrasyon zamanı yaklaşanlar 
dışında, yetkili/sorumlu/görevli 

olduğunuz cihazların kalibrasyon 
bilgilerini yine Tıbbi Cihaz 
Modülünde yer alan ERKAM 

menüsündeki Cihaz Kalibrasyon 
Sorgulama seçeneğinden takip 

edebilirsiniz.



Cihaz Kalibrasyon Sorgulama 
seçeneğinde girdiğinizde 
(yetkili olduğunuz) çeşitli 

kriterlere göre sorgulamalar 
yapabilirsiniz. Üstteki 
örnekte, Gelecek Trh. 

seçeneğine göre Gelecek 
kalibrasyon tarihi belirtilen 

tarih aralığında olan Cihazlar 
listelenmiştir. Burada 

listeleme ve sorgulama 
sonrasında Yazdır butonu ile 

raporlama işlemi de 
yapılabilmektedir.
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